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ガンマ線画像分析装置による空間線量率イメージング 

 

○中村龍平･上坂彰朗･伊藤浩史 (株式会社 堀場製作所) 

 

1. はじめに 2011 年 3 月の福島原発事故に起因する放射性物質を除染する現場では、ガンマ線の飛来方向が

可視化できるガンマカメラの有用性が広く認識されている。しかしながら、従来のガンマカメラは除染対象表

面を直接測るものではないため除染効果の判定には使用できないと報告されている [1]。そのため、我々は、

電子飛跡検出型コンプトンカメラ  [2] の技術を活用し、ガンマ線画像分析装置  (Gamma-ray Visualization 

Analyzer：GV-100) の開発を行った [3]。GV-100 で測定されるガンマ線分布強度を立体角あたりの線量率 

(μSv/h/sr) で定義し、分布強度の定量化を行う [4] ことで、対

象表面のガンマ線を直接測ることができると考えた。前回は、

京都での線源測定に対する分布濃度の定量化に成功し[5]、今回

は、2016 年 6 月及び 11 月に福島県内の環境放射線を測定し、

分布強度の定量化を試みた。 

2. ガンマ線画像定量評価 GV-100 で測定される視野あたりの

線量率 (μSv/h/FOV) [5]は、同じ視野での NaI サーベイメータの

測定値 (μSv/h/±50°) と相関があり、GV-100 は事前に 137
Cs 線

源で校正されている。GV-100 で測定する立体角あたりの線量

率 (μSv/h/sr)の定量化検証は、環境放射線モニタ PA-1100 で測

定した現場の線量率マッピングとの一致性をみることで行う。 

3. ガンマ線画像想定図の導出 GV-100 の測定視野において、

PA-1100 で線量率のマッピングを行った。その際測定した地点

を現場で明示し、様々な角度から撮ったデジタル画像を 3D イ

メージに再構成することにより、PA-1100 の測定点と GV-100

との距離を導出した(Fig.1)。これにより、ある測定点での

PA-1100 の線量率からその周辺の 137
Cs 放射能を算出し、その

放射能と測定点から GV-100 までの距離との関係から、GV-100

での検出を想定されるガンマ線画像（以下、想定図）を算出し

た(Fig.2)。 

4. 想定図とガンマ線画像との一致性の検討 想定図は、θ= 

9°(傾き角)、φ= 9°(円周角)を１マスとした図で示したので、ガンマ線画像も同様のマス目とした。したが

って、それぞれのθ、φは、1 対 1 で対応する。つまり、想定図での立体角あたりの線量率とガンマ線画像で

の立体角あたりの線量率との関係も 1 対 1 となると考えた。そして、各マス目について、一致性の検討を行っ

た。その詳細については、当日発表する。 
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Fig.1 写真より再構成した 3D イメージ 

図中 GV-100 から地面に伸びた線がマーカーの交
点との距離を測定している。 

 

Fig. 2 マッピング測定からの想定図 
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